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A4Zust Änderungen Datum Name

 Bearb

 Norm

Datum Name
26.07.18
 

Schwarze.
 

Maßstab

Werkstoff
Toleranzen
Konturfräßen ±0,15
Ritzen ±0,2

DS-MOD-10V
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    Benennung

Nummer Blatt Index
 

Verwendung
 
 

Bl

Gepr Auswerteelektronik für keramische 
Drucksensoren 0-10V

KundenzeichnungDokumentart

"Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten"

Z:\DS-MOD-10V_Auswerteelektronik
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	Im Rahmen der Erfassung Ihrer Unterschrift werden dynamische Merkmale wie z. B. Druckstärke und Schreibgeschwindigkeit verarbeitet. Die sichere Speicherung dieser biometrischen Daten im Dokument erfolgt zum späteren Nachweis, dass die Unterschrift von Ihnen geleistet wurde.
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