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Pristroj a ovladaci prvky
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1 Bezpeénostni pokyny

1 Bezpecnostni pokyny
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DULEZITE POKYNY!
PECLIVE USCHOVEJTE!

Pred prvnim pouzitim pfistroje si prectéte navod k pouziti
a predevsim bezpe€nostni pokyny. Navod k pouziti dobre
uschovejte. Pokud budete pristroj predavat dalSim
osobam, predejte spolu s nim i navod k pouziti.

Vysvétlivky symbol:

Tento navod k obsluze je uréen pro tento pristroj.
Obsahuje dulezité informace o uvedeni do provozu
a o obsluze. Prectéte si cely navod k obsluze.
Nedodrzovani tohoto navodu muze dojit k vaznym
uraziim nebo k poskozeni pristroje.

VAROVANI

Dodrzujte tyto vystrazné pokyny, zabranite tak
moznému Urazu uzivatele.

POZOR

Dodrzujte tyto pokyny, zabranite tak moznému
poskozeni pristroje.

UPOZORNENI

Tato upozornéni vam poskytnou dalsi uzitecné
informace o instalaci nebo provozu.

Cislo sarze

Vyrobce
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Kazda pece, popfipadé dieta pfi nadvaze nebo podvaze vyzaduje
kvalifikovanou radu odpovidajicich odborniki (Iékaf, dietni asistent).
Hodnoty namiéené touto vahou mohou byt pfitom napomocné.

Nebezpeci prevrhnuti!

Nepokladejte vahu nikdy na nerovny podklad.

Nestoupejte nikdy jen na jeden roh vahy.

Nestoupejte si pfi vaZzeni na jednu stranu nebo na okraj vahy.

Nebezpeci uklouznuti!
Nestoupejte na vahu nikdy s mokryma nohama.
Nestoupejte na vahu nikdy s ponozkami.

Pouzivejte pfistroj jen v souladu s jeho uréenim podle navodu k
pouziti.

PFipouziti k jinému uCelu zanikd narok na zaruku.

Vaha je vyrobena pro pouziti v domacnosti. Neni uréena pro
komer¢ni vyuziti v nemocnicich nebo jinych zdravotnickych
zafizenich.

Nepouzivejte pfistroj, pokud pfistroj nefunguje bez zavad, pokud
spadl na zem nebo do vody nebo se poskodil.

Vaha ma rozsah méfeni do 150 kg. Vahu nepretéZujte.

Vahu pokladejte na pevny a rovny podklad. Mékké, nerovné plochy
jsou pro méfeni nevhodné a vedou k nespravnym vysledkum.

Vahu postavte na misto, kde nejsou extrémni teploty, ani extrémni
vlhkost vzduchu.

Chrarite vahu pred vodou.

Zachazejte s vahou opatrné. Vyvarujte se ran a otfesi s vahou.
Nedovolte, aby Vam vaha upadla na zem.

Opatrné se postavte na vahu. Na naslapné ploSe neposkakujte nebo na
ni neskékejte, protoze byste tak mohli poskodit vazici mechanismus.

Nesnazte se pfistroj rozebirat, v opacném pfipadé zanika zaruka. Tento
pfistroj neobsahuje zadné soucasti, jejichz udrzbu by uzivatel mél provadét
nebo je mohl vyménovat.

V pfipadé zavad pristroj sami neopravujte, protoze timto zasahem zanika
jakykoliv narok na zaruku. Provedenim opravy povéfte pouze autorizovany
servis.
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Rozsah dodavky
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Predpoklady pro
spravné vysledky
méreni

31
Vazeni

MEDISANA. Tento pfistroj je uréeny k vazeni osob. Abyste dosahli
pozadovaného vysledku a mohli se ze své analogové osobni vahy
PSD radovat opravdu dlouho, doporu¢ujeme Vam peclivé si precist
nasledujici pokyny pro pouziti a oSetfovani.

Zkontrolujte nejprve, zda je pfistrojkompletnia neni poSkozeny.
Pokud mate pochybnosti, nesmite pfistroj pouzivat.

K rozsahu dodavky patfi:

e 1 MEDISANA Analogova osobni vaha PSD
e 1 Navod k pouziti

Obaly jsou recyklovatelné nebo se mohou odevzdat pro cirkulaci surovin.
Zlikvidujte prosim jiz nepotfebny obalovy material v souladu s predpisy.
Pokud pfi vybaleni zjistite Skody vzniklé pfepravou, kontaktujte ihned svého
prodejce.

VAROVANI

Dbejte na to, aby se obalové félie nedostaly do rukou déti. Hrozi
nebezpeci uduseni!

Spolehlivych vysledkii méfeni Ize dosahnout jen za uréitych
podminek:

Vzdy se vazte za stejnych podminek.

Vzdy se vazte ve stejnou denni dobu.

Stljte rovné a klidné.

Vazte se nejlépe rano, po sprchovani nebo koupani, se suchymi
chodidly.

Vysledky vazeni, pokud je provadite dusledné, umoziiuji spolehlivou
kontrolu vyvoje télesné hmotnosti.

1. Postavte vahu na stabilni a pevny povrch. V8echny &tyfi nozicky museji
mit kontakt s podlahou. Nerovny a mékky povrch ovliviiuje pfesnost
méfeni.

2. Vazte se vzdy na stejné vaze, na stejném misté a ve stejnou dobu.
Vazte se bez oble€eni, pfed jidlem, nejlépe rano pred snidani.

3. Postavte se na vahu obéma nohama. Rucic¢ka ukaze Vasi hmotnost v
kg.

UPOZORNENI

Pokud jste vahu piepravovali nebo s ni hybali, mtzete ji
seridit lehkym dotykem nohy na naslapnou plochu. Pokud
rucicka neukazuje 0,0 kg, otacejte nastavovacim koleckem
doprava nebo doleva, dokud rucicka opét nebude v nulové
poloze. Tento postup opakujte.

4.2
Pokyny k
likvidaci
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4.3
Technické
udaje

e Pouzivejte jemné Cistici prostfedky pro domacnost a povrchy pouze otfete
navihéenym hadfikem.

e Do pfistroje nesmi vniknout voda. Neponofujte pfistroj do vody. PFistroj opét
pouzivejte teprve tehdy, az bude zcela suchy.

e Nevystavujte pFistroj pfimému sluneénimu zareni, chrarite jej pred
necistotami a vihkosti.

Tento pfistroj se nesmi likvidovat spole¢né s domovnim odpadem.

Kovy jsou recyklovatelné, resp. mohou byt vraceny do surovinového
obéhu. JiZz nepouzivany pfistroj odevzdejte na sbérném misté v
blizkosti Vaseho bydlisté, aby mohl byt pfedan k ekologické likvidaci.
Obratte se v pfipadé likvidace na sviij obecni nebo méstsky Grad nebo na
svého prodejce.

Nazev a model : MEDISANA Analogova osobni vaha PSD
Rozsah méreni 1az 150 kg
Déleni 15009

Vykonové charakteristiky : Osobni vaha s analogovou stupnici a nasta-
vovacim kolec¢kem pro sefizeni nulové polohy.

Rozméry (d x § x v) 1 cca. 28,5x42,5x8,5cm

Hmotnost : cca. 3,6 kg
C. vyrobku 1 40461
Kod EAN 14015588 40461 0
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V dasledku stalého vylepSovani vyrobku si vyhrazujeme
technické zmény a zmény tvaru.



MEDISANA 5 Zaruka

5.1

Zaruéni
podminky

a podminky
oprav

Obratte se prosim v pfipadé zaruky na svuj specializovany obchod nebo
pfimo na servisni misto. Pokud byste museli pfistroj zaslat, uvedte prosim
zavadu a pfiloZte kopii stvrzenky o koupi.

Plati pfitom nasledujici zaruéni podminky:

1. Na vyrobky MEDISANA se poskytuje zaruka tfi roky od data prodeje.
Datum prodeje je nutno v pfipadé zaruky prokazat stvrzenkou o koupi
nebo fakturou.

2. Zavady v dusledku materialovych nebo vyrobnich vad se odstrariuji
béhem zaruéni IhGty zdarma.

3. Opravou v zaruce nedochazi k prodlouzeni zaruéni IhGty ani pro pfistroj
ani pro vymeénéné komponenty.

4. Ze zaruky jsou vyloucené:

a. ves$ keré zavady, které vznikly neodbornym pouzivanim, napf. ne-
dodrzovanim navodu k pouziti.

b. zavady, které plynou z oprav nebo zasaht kupujicim nebo neoprav-
nénou tfeti osobou.

c. zavady vzniklé pfi pfepravé na cesté od vyrobce ke spotfebiteli nebo
pfi zaslani do servisu.

d. soucasti pfisluSenstvi, které podléhaji béznému opotiebeni.

5. Ruéeni za nepfimé nebo pfimé nasledné $kody, které jsou zptisobené
pristrojem, je vylouéeno i tehdy, pokud je Skoda na pfistroji uznana jako
pFipad zaruky.

MMEDISANA AG
Jagenbergstrale 19
41468 NEUSS
Némecko
eMail:  info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

Adresy servisu naleznete v samostatném pribalovém letaku.



