
Sonicare For Kids 
rechargeable sonic toothbrush
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Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips  
világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez 
regisztrálja a terméket a www.philips.com/welcome címen. 

Mostantól Önnek és gyermekének Sonicare típusú, kapcsolatban 
lévő elektronikus fogkeféje van. A Bluetooth-kapcsolattal rendelkező 
fogkefe interakcióba lép egy vidám fogmosó mobilalkalmazással, 
és ezáltal leköti a gyermeket a megfelelő fogmosási technikák 
elsajátítása során.

Általános leírás (1. ábra)
1 Higiénikus utazótok
2 Fogkefefej
3 Csúszásmentes markolattal ellátott fogantyú
4 Be-/kikapcsológomb az akkumulátor töltésének jelzőfényével
5 Cserélhető panel cserélhető matricákkal
6 Fogmosási üzemmód gomb az üzemmódok jelzőfényével
7 Töltő
8 Panel
9 Matrica

Fontos biztonságossági tudnivalók
A készülék használata előtt figyelmesen 
olvassa el az alábbi fontos tudnivalókat,  
és őrizze meg későbbi használatra.

Veszély 
 - Tartsa a töltőt víztől távol. Ne helyezze 

vízzel teli fürdőkád, mosdókagyló, 
mosogató stb. közelébe vagy fölé. 
Ne merítse a töltőt vízbe vagy más 
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folyadékba. Tisztítás után, hálózatra való 
csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a 
töltő teljesen megszáradt-e.

 - Ez a készülék nem játék. Rendszeres 
időközönként ellenőrizze a fogkefefejeket, 
hogy nincsenek-e rajta repedések. 
A megrepedt fogkefefejek fulladást 
okozhatnak.

Vigyázat!
 - A hálózati kábel nem cserélhető. Sérülése 

esetén a töltő nem használható.
 - A kockázatok elkerülése érdekében a töltőt 

mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
 - Ne használja a töltőegységet szabadtéren 

vagy felmelegedett felületek közelében.
 - Ne használja tovább, ha a készülék 

bármilyen módon károsodott (fogkefefej, 
fogkefenyél, töltő). A készülék nem 
tartalmaz a felhasználó által javítható 
alkatrészt. Ha a készülék meghibásodott, 
lépjen kapcsolatba az Ön országában 
illetékes vevőszolgálattal (lásd a „Jótállás 
és támogatás” fejezetet).

 - A készüléket 8 éven felüli gyermekek, 
illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy 
szellemi képességekkel rendelkező vagy 
a készülék működtetésében járatlan 
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személyek is használhatják felügyelet 
mellett, illetve ha felvilágosítást kaptak a 
készülék biztonságos működtetésének 
módjáról és az azzal járó veszélyekről.  
Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak 
a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó 
által is végezhető karbantartást soha ne 
végezze 8 éven aluli gyermek, és 8 éven 
felüli gyermek is csak felügyelet mellett 
végezheti el ezeket.

Figyelem!
 - Ne tisztítsa a fogkefefejet, a 

fogkefemarkolatot vagy a töltőegységet 
mosogatógépben.

 - Ha az elmúlt 2 hónapban szájsebészeti 
műtétje volt, előbb kérje ki fogorvosa 
tanácsát, mielőtt a készüléket használná.

 - Forduljon fogorvosához, ha a fogkefe 
használata során túlzott vérzés jelentkezik, 
vagy ha a vérzés 1 heti használat után 
sem szűnik. Abban az esetben is forduljon 
fogorvosához, ha kényelmetlen érzést 
vagy fájdalmat érez a Philips Sonicare 
használata során.
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 - A Philips Sonicare fogkefék megfelelnek 
az elektromágneses eszközökre vonatkozó 
biztonsági szabványoknak. Ha szívritmus-
szabályozója vagy egyéb beépített 
gyógyászati eszköze van, használat 
előtt forduljon kezelőorvosához vagy a 
gyógyászati eszköz gyártójához.

 - Ha egészségügyi aggálya merül fel, 
forduljon orvosához a Philips Sonicare 
fogkefe használata előtt.

 - A készüléket kizárólag a fogak, az íny és a 
nyelv tisztítására tervezték. Ne használja 
más célra. Kellemetlen érzés vagy 
fájdalom esetén ne használja tovább a 
készüléket, és keresse fel orvosát.

 - A Philips Sonicare fogkefe a személyes 
higiénia fenntartásának eszköze. Ne 
használja több különböző páciensnél 
fogászati gyakorlatban vagy fogászati 
intézményben.

 - Ne használja tovább a fogkefefejet, 
ha a sörték töröttek vagy hajlottak. 
Háromhavonta cserélje a fogkefefejet, illetve 
ha kopás jelei mutatkoznak, akkor 
hamarabb cserélje. Csak a gyártó által 
ajánlott fogkefefejjel használja a készüléket.
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 - Ha a fogkrém peroxidot, szódabikarbónát 
vagy bikarbonátot tartalmaz (fehérítő 
fogkrémeknél jellemző), minden egyes 
használat után alaposan tisztítsa meg 
a fogkefefejet szappanos vízzel. Ezáltal 
megelőzhető a műanyag repedezése.

 - Ne töltse a telefonját vagy táblagépét a 
fürdőszobában.

Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes 
vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Előkészítés a használatra

A cserélhető panel felhelyezése
A Sonicare For Kids termékhez 1 db cserélhető panel tartozik.

1 Távolítsa el az öntapadó panel védőfóliáját.

2  Helyezze a panelt a fogkefe nyelének (ábra 2) elülső felén lévő 
fehér részre.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy megfelelően odaigazítsa a panel 
kivágott részeit a nyél elülső felén található gombokhoz.

3  A matricalapon (ábra 3) látható módon helyezze kedvenc 
matricáját a panelre.

Eltávolított panel visszahelyezése
1  Öblítse le a panelt meleg vízzel; a tisztításhoz enyhe 

mosogatószert is használhat.

2 Hagyja a levegőn megszáradni a panelt.
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3  Helyezze vissza a panelt a fogkefe nyelének elülső felén lévő 
fehér részre.

A fogkefefej felhelyezése
1  A fogkefefejet úgy igazítsa, hogy a sörték a nyél (ábra 4) elülső 

felével megegyező irányba mutassanak.

2 Nyomja le határozottan a fogkefe fejét a fém tengelyre ütközésig.

Megjegyzés: Van egy kis rés a fogkefefej és a nyél között.

A Sonicare fogkefe töltése
1 Csatlakoztassa a töltőegységet egy fali aljzatba.

2 Helyezze a markolatot a töltőegységre (ábra 5).

A be-/kikapcsológombon található, az akkumulátor töltését jelző 
fény villogással jelzi, hogy a fogkefe aktuálisan töltődik, és ezzel egy 
időben a készülék kétszer sípol.

Alacsony akkumulátorfeszültség
Ha a Sonicare akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony, 
a fogmosási ciklus befejeztével három sípolás hallható, és az 
akkumulátor töltését jelző fény egy percig gyorsan villog.

Akkumulátor teljesen feltöltve
Ha a Sonicare készülék teljesen feltöltődött, a kijelzőn a töltöttség 
jelzőfénye nem villog tovább, és 10 másodpercig világít, mielőtt 
elaludna.

Amikor nem használja a Sonicare fogkefét, tárolhatja a töltőegységen, 
így biztosíthatja, hogy a készülék mindig teljesen feltöltött állapotban 
legyen. Az akkumulátor teljes feltöltése legalább 24 órát vesz 
igénybe.
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Megjegyzés: Amikor az akkumulátor lemerült, a készülék kétszer ötöt 
sípol a fogmosási ciklus végénél, illetve amikor új fogmosási ciklust 
próbálnak kezdeményezni. Az új fogmosás nem indul el. A zöld LED 
szintén gyorsan villog addig, amíg a készülék alvó üzemmódra nem vált.

Bluetooth-csatlakozás
Mielőtt megkezdené a csatlakozási folyamatot, győződjön meg arról, 
hogy a mobileszközön a Bluetooth 4.0-s vagy újabb verziója fut.

Megjegyzés: Az eszköz-kompatibilitással kapcsolatos legfrissebb 
információkért látogasson el az App Store vagy a Google Play 
oldalára.

A fogkefe csatlakoztatása
1  Töltse le a Philips Sonicare For Kids alkalmazást az App Store vagy 

a Google Play oldaláról.

2  Az alkalmazás megnyitása előtt erősítse meg, hogy a Bluetooth 
be van kapcsolva a mobileszközén. Ellenőrizze a mobileszköz 
beállításait a Bluetooth bekapcsolásához.

3  A fogkefe alkalmazáshoz való csatlakoztatásához kapcsolja be 
a fogkefét vagy a be-/kikapcsológombbal, vagy a fogmosás mód 
gombjával. Győződjön meg arról, hogy a fogkefe nincs töltőn 
olyankor, amikor bekapcsolja.

4 Nyissa meg a Philips Sonicare For Kids alkalmazást.

5  Kövesse az alkalmazás mobileszközön megjelenő utasításait.  
Az alkalmazás automatikusan csatlakozik a fogkeféhez. 
Ha mégsem csatlakozna a fogkefe, kövesse az alkalmazás 
problémamegoldó lépéseit.

6  Tartsa mobileszközét a fogkefe közelében a fogkefe használata 
közben. Győződjön meg arról, hogy a mobileszköz biztonságos, 
száraz helyen van.
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A készülék használata

Utasítások fogmosáshoz
1 Vizezze be a fogkefe sörtéit, és vigyen fel egy kis adag fogkrémet.

2  Helyezze a fogkefe sörtéit a fogához úgy, hogy az kissé (45 
fokban) a fogíny és a fogak találkozása felé dőljön. Ezzel 
biztosítható a fog teljes felületének megmosása (ábra 6).

3 A be- és kikapcsoló gombbal kapcsolja be a Sonicare készüléket.

4  Enyhe nyomással érheti el a Sonicare fogkefe maximális 
hatékonyságát. Hagyja, hogy a Sonicare fogkefe dolgozzon Ön 
helyett. Ne dörzsölje a fogakat (ábra 7).

5  Finoman nyomja a foghoz a fogkefét, és kíméletesen mossa meg 
az összes felső és alsó fog külső és belső felületét, miközben a 
fogkefét folyamatosan olyan szögben tartja, hogy a fogkefe sörtéi 
érintkezzenek azzal a ponttal, ahol a fogak és a fogíny találkozik.

6  A felső és alsó hátsó fogak belső és külső felületét különösen 
nehéz elérni. Fordítson időt ezekre a területekre, gyengéden 
nyomja oda a fogkefét, és ügyeljen rá, hogy a fogkefe sörtéi 
megfelelő szöget zárjanak be a fogínnyel (ábra 8).

7 Mossa meg alaposan mindegyik felső és alsó fog rágófelületét.

8  Miközben ügyel arra, hogy a fogkefe sörtéi megfelelő szöget 
zárjanak be a fogínnyel, finom előre-hátra mozdulatokkal lassan 
mozgassa a fogkefefejet a fogain, hogy a hosszabb sörték a fogak 
közé is bejussanak. Folytassa ezt a mozdulatot a teljes fogmosási 
ciklus (ábra 9) alatt.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy a gyermek fogmosása egyenletes 
legyen a szájüreg minden részén, ossza fel a szájüreget 4 részre a 
KidPacer funkcióval (lásd a „Funkciók” című fejezetet).
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9  Kezdje a fogmosást az 1. résszel (felső fogsor külső része). 
Rövidesen hangjelzés jelzi, hogy ideje folytatnia a 2. résszel (felső 
fogsor belső része) A következő hangjelzések megszólalásakor 
folytassa a fogmosást a 3. résszel (alsó fogsor külső része). A 
következő hangjelzések azt jelzi, hogy ideje folytatnia a 4. résszel 
(alsó fogsor belső része) A fogmosási ciklus (ábra 10) elvégzését 
követően a fogkefe automatikusan kikapcsol.

Biztonságosan használhatja a Sonicare fogkefét:

 - Fogszabályozón (ebben az esetben a fogkefe sörtéi hamarabb 
elkopnak)

 - Fogászati pótlásokon (tömés, korona, héj)

Fogmosási üzemmódok
A Sonicare fogkefe automatikusan az alapértelmezett Kíméletes 
üzemmódban indul.

1  A fogmosási üzemmód gomb megnyomásával válthat az 
üzemmódok (ábra 11) között.

A zöld üzemmódjelző fény jelzi a kiválasztott üzemmódot.

 - Kíméletes üzemmód: Teljes erősségű üzemmód idősebbek/a 
készüléket önállóan használók részére. Kíméletes üzemmódban a 
fogmosási ciklus 2 percre van beállítva.

 - Különlegesen kíméletes üzemmód: Csökkentett erősségű 
üzemmód a kisebb gyerekek fogmosásra tanításához, illetve a 
Sonicare készülékhez való szoktatásához. Különlegesen kíméletes 
üzemmódban a fogmosási ciklus alapesetben 1 percre van 
beállítva, és az időtartam lassan, fokozatosan 2 percre növekszik, 
ami segít a kisgyermekeknél elérni a fogorvosok által javasolt  
2 perces fogmosási időt.

Ha manuálisan 2 percre szeretné állítani a fogmosási ciklust 
Különlegesen kíméletes üzemmódban, helyezze a markolatot a 
töltőegységre, és tartsa lenyomva az üzemmódválasztó gombot  
2 másodpercig. Egyszeri hangjelzés jelzi, amikor a fogmosási ciklus 
átállt 2 percre.
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Ha manuálisan 1 percre szeretné állítani a fogmosási ciklust 
Különlegesen kíméletes üzemmódban, helyezze a markolatot a 
töltőegységre, és tartsa lenyomva az üzemmódválasztó gombot  
2 másodpercig. Dupla hangjelzés jelzi, amikor a fogmosási ciklus átállt 
1 percre.

Jellemzők

KidPacer segéd
A Sonicare For Kids alkalmazás rövid hangjelzések sorozatával 
figyelmezteti a fogmosást végzőt, hogy haladjon tovább a szájüreg 
soron következő fogmosási negyedére, majd hangjelzéssel gratulál 
a sikeres fogmosáshoz, mielőtt automatikusan kikapcsolna. Ezzel 
biztosítható, hogy a gyermek fogai alapos és átfogó tisztításban 
részesüljenek (lásd az „Utasítások fogmosáshoz” című részt).

Megjegyzés: Kérje meg gyermekét, hogy addig mossa a fogát, amíg 
nem hallja a gratuláló hangjelzést, és a fogkefe ki nem kapcsol.

Easy-start funkció
Az Easy-start funkció enyhén növeli a teljesítményt az első 
14 fogmosás során, hogy hozzászokhasson a Philips Sonicare 
termékkel való fogmosáshoz. A Sonicare For Kids készüléknél 
alapértelmezetten be van kapcsolva az Easy-start program funkció.

Megjegyzés: Az első 14 fogmosásnak legalább 1 perc hosszúságúnak 
kell lennie az Easy-start program szoktatási ciklusának hatékony 
végrehajtásához.
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Az Easy-start program bekapcsolása vagy kikapcsolása
1 Helyezze a markolatot a töltőegységre.

Az Easy-start funkció bekapcsolása:Nyomja le a be- és 
kikapcsológombot, és tartsa úgy körülbelül 2 másodpercig. Két 
hangjelzés hallható, amely jelzi, hogy az Easy-start program 
bekapcsolt.Az Easy-start funkció kikapcsolása:Nyomja le a be- és 
kikapcsológombot, és tartsa úgy körülbelül 2 másodpercig. Egy 
hangjelzés jelzi azt, amikor az Easy-start program kikapcsol.

Megjegyzés: Az Easy-start funkció használata nem ajánlott a 
kezdeti szoktatási ciklust követően, és csökkenti a Philips Sonicare 
hatékonyságát a lepedék eltávolításában.

Tisztítás

Figyelmeztetés: A fogkefefejeket, nyelet, töltőt, töltő 
fedőlapját, illetve a cserélhető panelt ne tisztítsa 
mosogatógépben.

Fogkefe markolata
1  Távolítsa el a fogkefefejet, majd öblítse le a fém tengely területét 

meleg vízzel. Ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a készüléken maradt 
fogkrémet (ábra 12).

Figyelem! Ne nyomja meg a fémtengelyen lévő 
gumitömítést éles tárgyakkal, mivel azzal sérülést okozhat.

2 A markolat teljes felületét nedves ruhával törölje le.
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Fogkefefej
1  Öblítse le a fogkefefejet és a sörtéket minden egyes használat 

(ábra 13) után.

2  Hetente legalább egyszer távolítsa el a fogkefefejet a markolatról, 
és a fogkefefej csatlakozását öblítse le meleg vízzel.

Töltő
1 Tisztítás előtt húzza ki a töltő hálózati dugóját a fali aljzatból.

2  A töltő felületét nedves ruhával törölje le. Gondoskodjon a 
töltő felületének fogkrémtől vagy egyéb szennyeződéstől való 
megtisztításáról.

Tárolás
Ha hosszabb ideig nem használja a Sonicare fogkefét, húzza ki a 
töltőt, tisztítsa meg, majd tegye hűvös, száraz, közvetlen napfénytől 
védett helyre.

Csere

Fogkefefej
 - Háromhavonta cserélje a Sonicare fogkefefejeket a megfelelő 

eredmény elérése érdekében.

 - Kizárólag a Sonicare For Kids készülékhez való fogkefefejet 
használjon.

Újrahasznosítás
 - Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál 

háztartási hulladékként (2012/19/EU) (ábra 18).
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 - Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék beépített újratölthető 
akkumulátort tartalmaz, amelyet nem szabad háztartási 
hulladékként (ábra 19) kezelni (2006/66/EK). Javasoljuk, 
hogy vigye el készülékét hivatalos gyűjtőhelyre vagy a Philips 
szervizközpontba, hogy szakember távolítsa el az akkumulátort.

 - Tartsa be az elektromos és elektronikus termékek, akkumulátorok 
és egyszer használatos elemek külön történő hulladékgyűjtésére 
vonatkozó országos előírásokat. A megfelelő hulladékkezelés 
segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel 
kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

Az akkumulátor eltávolítása

Figyelmeztetés: Az akkumulátort csak akkor távolítsa el, ha 
leselejtezi a készüléket. Az akkumulátor eltávolítása előtt 
győződjön meg arról, hogy teljesen lemerült.

Az akkumulátor eltávolításához lapos fejű (normál) csavarhúzóra lesz 
szüksége.Tartsa be az alapvető óvintézkedéseket az alábbi lépések 
követésekor. Gondoskodjon a szem, a kéz, az ujjak és a munkafelület 
védelméről.

1  Az akkumulátorok teljes lemerítéséhez vegye le a nyelet a 
töltőegységről, kapcsolja be a Philips Sonicare fogkefét, és 
működtesse mindaddig, amíg az magától le nem áll. Ismételje a 
fenti lépést addig, amíg már nem tudja újra bekapcsolni a Philips 
Sonicare fogkefét.

2  Helyezzen csavarhúzót a nyél alján lévő résbe, és forgassa el 
az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg rést nem lát az 
alsó fedél és a nyél (ábra 14) között.

3  Helyezze a csavarhúzót a résbe, majd feszegesse le az alsó fedelet 
a nyélről (ábra 15).

4  Tartsa a fogkefenyelet fejjel lefelé, és nyomja be a tengelyt a nyél 
(ábra 16) belső alkatrészeinek kioldásához.
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5  Helyezze be a csavarhúzót az áramköri lap alá, az akkumulátor 
érintkezői mellé, majd az érintkezés megszakításához csavarja 
el. Távolítsa el az áramköri lapot, és emelje fel az akkumulátort a 
műanyag tartóról (ábra 17).

Hasznosítsa újra az akkumulátort, vagy dobja ki, és a készülék többi 
részét is megfelelően szelektálva dobja ki.

Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a 
www.philips.com/support weboldalra, vagy olvassa el a különálló, 
világszerte érvényes garancialevelet.

A garancia feltételei
A nemzetközi garanciafeltételek nem vonatkoznak a következő 
alkatrészekre:

 - Fogkefefejek

 - A nem engedélyezett cserealkatrészek használatából eredő károk.

 - Helytelen használatból, rongálásból, gondatlanságból, 
módosításból vagy jogosulatlan karbantartásból adódó kár.

 - Normális elhasználódás, letörés, karcolás, kopás, elszíneződés 
vagy színvesztés.

 - Cserélhető matricák

 - Cserélhető panelek
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