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NAVODILA ZA UPORABO
Indikator napetosti Fluke VoltAlert 2AC 


Kataloška št.: 10 12 56
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SAMO ZA UPORABO S STRANI PRISTOJNIH OSEB

Kdor koli uporablja ta instrument, mora imeti znanje in biti usposobljen v zvezi s tveganji, povezanimi z merjenjem napetosti, še posebej v industrijskem okolju. Prav tako mora razumeti pomen upoštevanja varnostnih ukrepov in preizkušanja instrumenta pred uporabo in po njej, da bi se zagotovilo, da je instrument v dobrem stanju delovanja.
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Varnostne informacije
Najprej preberite varnostne napotke in informacije!
Varnostni napotki 
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 Pozor
Za preprečitev morebitnega električnega udara ali telesnih poškodb:

· Pred uporabo naprave preberite vse varnostne informacije.

· Ne zanašajte se na to, da bo indikator napetosti zaznal prisotnost ali odsotnost napetosti na vodniku v varnostne namene. Enopolni brezkontaktni detektor napetosti kot je ta indikator, NI primeren za ugotavljanje, ali je tokokrog nevaren. Za potrditev odsotnosti nevarne napetosti pred začetkom dela je potreben  voltmeter ali dvopolni indikator napetosti.
· Napravo držite za otipno pregrado.

· Naprave ne uporabljajte v bližini eksplozivnih plinov, hlapov ali v vlažnih oziroma mokrih okoljih.

· Alkalne baterije zamenjajte z novimi baterijami istega proizvajalca in tipa, da preprečite puščanje baterij.

· Če naprave dlje časa ne boste uporabljali ali je shranjena pri temperaturi nad 50 °C, odstranite alkalne baterije. Če baterij ne odstranite, lahko pride do puščanja baterij.

· Če baterija pušča, napravo pred uporabo popravite. Puščanje baterij lahko povzroči nevarnost električnega udara ali poškoduje napravo.

· Alkalne baterije vsebujejo nevarne kemikalije, ki lahko povzročijo opekline. Če pride do izpostavljenosti kemikalijam, očistite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

· Če se indikator napetosti uporablja na način, ki ni bil določen s strani proizvajalca, lahko to vpliva na zaščito, ki jo zagotavlja indikator.

· Ne uporabljajte, če ne utripa indikator "VoltBeat".

· Da zagotovite dobro delovanje naprave, jo pred in po uporabi preizkusite na znanem viru pod napetostjo v območju nazivne izmenične napetosti.

· Če pri uporabi indikatorja napetosti konica ne sveti, je lahko napetost še vedno prisotna. Indikator kaže aktivno napetost ob prisotnosti izmeničnih električnih polj z zadostno močjo, ki izvira iz vodnika. Če je jakost polja majhna, indikator morda ne bo pokazal prisotnosti napetosti. Odsotnost prikaza se pojavi, če indikator ne more zaznati prisotnosti električnega polja, na kar lahko vpliva več dejavnikov, med drugim (a ne izključno):

· zaščitena žica/kabel

· debelina in vrsta izolacije

· oddaljenost od vira napetosti

· popolnoma izolirani uporabniki, ki preprečujejo učinkovito ozemljitev

· sprejemniki v vgradnih vtičnicah/razlike v zasnovi vtičnice

· stanje indikatorja napetosti in baterij

· Ne uporabljajte, če je indikator napetosti poškodovan ali ne deluje pravilno. Pred uporabo posebej preglejte konico sonde, če je razpokana ali zlomljena. Če ste v dvomih, pošljite indikator na servis.

· Ne uporabljajte večje napetosti od nazivne napetosti, ki je označena na indikatorju.

· Pri napetostih nad 30 V izmenične napetosti bodite previdni, saj obstaja nevarnost električnega udara.

· Upoštevajte lokalne in nacionalne varnostne predpise. Uporabljajte osebno zaščitne opremo (odobrene gumijaste rokavice, zaščita obraza in ognjevarna zaščitna oblačila), da preprečite poškodbe zaradi električnega udara in eksplozije električnega obloka, kadar so izpostavljeni vodniki pod napetostjo. 

· Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

· Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

· Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Varnostne informacije
Varnost
Splošno: IEC 61010-1: Stopnja onesnaženosti 2

Meritve: IEC 61010-2-030: KAT IV 1000 V

Elektromagnetno okolje: IEC 61326-1: Prenosno elektromagnetno okolje;

CISPR 11: Skupina 1, razred B

Območje zaznavanja napetosti: 90 V AC do 1000 V AC
Temperatura delovanja/skladiščenja: -10 °C do 50 °C

Relativna vlažnost pri delovanju:

0 % do 95 % 
0 °C do 30 °C

0 % do 75 % 
30 °C do 40 °C

0 % do 45 %

40 °C do 50 °C

Nadmorska višina: 2000 m

Simboli
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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	Oglejte si uporabniško dokumentacijo.
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	POZOR. NEVARNA NAPETOST. Nevarnost električnega udara.
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	POZOR. NEVARNOST.
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	Dvojna izolacija
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	Ta izdelek je skladen z zahtevami za označevanje direktive OEEO. Nalepka na njem označuje, da tega električnega/elektronskega izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. 

Kategorija izdelka: Glede na tipe opreme v Prilogi I k Direktivi OEEO je ta izdelek uvrščen v kategorijo 9 »Instrumenti za spremljanje in nadzor«. Tega izdelka ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke.
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	Merilna kategorija IV se uporablja za testiranje in merjenje tokokrogov, ki so priključeni na vir nizkonapetostne omrežne napeljave v stavbi.


Čiščenje

Čistite z vlažno krpo.
Navodila za uporabo

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naprava je vedno vklopljena in pripravljena za uporabo, odvisno od stanja baterije in indikatorja.

Preverjanje stanja baterije in indikatorja
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pritisnite tipko za preverjanje baterije. Če konica zasveti, so baterije dobre in indikator deluje. Če konica ne sveti, zamenjajte baterije z dvema baterijama tipa AAA (LR3). Če indikator še vedno ne deluje, ga pošljite na servis.
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 Pozor

Odstranite baterije, če naprave dalj časa ne boste uporabljali ali če jo shranjujete pri temperaturah nad 50 °C. Če baterij ne odstranite, lahko pride do puščanja baterij, kar lahko poškoduje napravo.

Preverjanje izmenične napetosti

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Če konico indikatorja napetosti postavite v bližino izmenične napetosti (znotraj določenega območja indikatorja), se na konici indikatorja pojavi enakomeren sij.

Dodatne informacije
Kontakt

Korporacija Fluke deluje po vsem svetu. Za lokalne kontaktne informacije obiščite našo spletno stran: www.fluke.com. 
Če želite registrirati svoj izdelek, si ogledati, natisniti ali prenesti najnovejša navodila za uporabo ali dodatek k navodilom, obiščite naše spletno mesto.
Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven

Nizozemska
Omejitev odgovornosti
Jamstvo za napravo ne zajema varovalk, baterij za enkratno uporabo ali poškodb zaradi nesreč, zanemarjanja, napačne uporabe, spreminjanja, kontaminacije ali nenormalnih pogojev delovanja ali uporabe. 
DRUŽBA FLUKE NI ODGOVORNA ZA NOBENO POSEBNO, POSREDNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBE, KI BI NASTALE IZ KAKRŠNEGA KOLI VZROKA ALI TEORIJE.
Avgust 2010 Rev. 2, 8/20

© 2010-2020 Fluke Corporation. Vse pravice pridržane.

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
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	Conrad Electronic d.o.o. k.d. 

	Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje

	Faks: 01/78 11 250

Telefon: 01/78 11 248

www.conrad.si, info@conrad.si


GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Indikator napetosti Fluke VoltAlert 2AC 
Kat. št.: 10 12 56
Garancijska izjava: 

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto. 

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.
Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom. 
Prodajalec: ___________________________________________________________

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

________________

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti 
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IZJAVA EU O SKLADNOSTI 

Prva izdaja: 2006

Oznaka izdelka                                                                            

Družina testerjev napetosti Fluke 2ACx

Vključno z modeli. x = katerakoli črka ali številka

Izjava o skladnosti:

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca in temelji na podlagi vzorčnega tipa izdelka, kjer je bil uporabljen sistem za upravljanje kakovosti ISO 9001:2015. Proizvajalec izjavlja, da je izdelek skladen z naslednjimi direktivami EU: 

Direktiva 2011/65/EU, RoHS

Direktiva 2014/30/EU, elektromagnetna združljivost (EMC)

Direktiva 2014/35/EU, nizka napetost (LVD)

Uporabljeni standardi:

ES 50581: 2012 Omejevanje uporabe nevarnih snovi 

ES 61326-1: 2013 Električna oprema za merjenje, nadzor in laboratorije- EMC, splošne zahteve

ES 61010-1: 2010 Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo: splošne zahteve

--------------

Posebni pogoji: 

Jih ni
Proizvajalec:
Fluke
6920 Seaway Boulevard M/S 143F
Everett, WA 98203; ZDA
_____________________                                                                    21. marec 2018
Thomas M. Smith P.E.
Vodja skladnosti izdelkov, Fluke Corporation
DC20180321095928 - Ta izjava nadomešča vse prejšnje izjave za ta izdelek.
Izvirna izjava EU o skladnosti 
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EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product Identification: First declared: 2006
Fluke 2ACx - Voltage Detector Family
Including Models: where x=any letter or number

Statement of Conformity:
This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer, based on
sample product type-test, using ISO 9001:2015 Quality Management System. The manufacturer hereby
declares this product conforms to the following EU Directives:
Directive 2011/65/EU, RoHS
Directive 2014/30/EU, Electromagnetic Compatibility (EMC)
Directive 2014/35/EU, Low Voltage (LVD)

Standards Used:
EN 50581: 2012 Restriction of the use of hazardous substances
EN 61326-1: 2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory-EMC; General
EN 61010-1: 2010 Safety requirements for measurement, control and laboratory; General

Special Conditions:
None

Manufacturer
Fluke
6920 Seaway Boulevard M/S 143F
Everett, WA 98203; USA

21 March 2018

JF
Thomas M. Smith P.E.

Product Compliance Manager, Fluke Corporation
DC20180321095928 - This declaration supersedes all previous declarations for this product.
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